
●生物顕微鏡を使って簡易的に偏光観察ができる装置です。

●生物顕微鏡に、 付属の簡易偏光ホルダと偏光板付接眼レ

ンズをセットすることで、 オープンニコル ・ クロスニコルの観

察が行えます。

●ホルダには岩石プレパラートを同時に 2枚セットでき、 毎回

ステージ上で取り替えることなく斑状組織と等粒状組織の違

いを簡単に比較できます （HJK-NNP2 のみ）。

●簡易偏光ホルダの両面に岩石プレパラートを載せることが

でき、 25 × 48 ㎜と 28 × 48 ㎜の岩石プレパラートの両方

に対応することができます。

No.145-0950　簡易偏光装置　HJK
No.145-0952　簡易偏光装置　HJK-NNP2 （岩石プレパラート付）

取扱説明書

この度はケニス 簡易偏光装置 をお買上げ頂き有難うございます。

ご使用前にこの説明書をお読み頂き、注意事項を守って頂きますようお願い致します。
なお、取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

外観 ・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

簡易偏光ホルダ
（リバーシブルタイプ）

大きさ：80×75×5㎜　偏光板付　

岩石プレパラート2枚用ステージ

表面：28×48㎜岩石プレパラート対応

裏面：25×48㎜岩石プレパラート対応

専用ケース付

接眼レンズ 広視野WF10×（偏光板付）

岩石プレパラート
（HJK-NNP2のみ）

2種（花崗岩・安山岩）
大きさ：28×48㎜　プレパラートケース付

＜仕　　様＞

１． 顕微鏡のステージに付いているクリップ又はメカニカルステ	

	ージをドライバー等で取り外します。

２． 顕微鏡のステージ上に簡易偏光ホルダを載せます。

３． 簡易偏光ホルダのフィルム部に岩石プレパラートを 2 枚載	

	せます。

※		簡易偏光ホルダはリバーシブルになっています。 使用する	

	岩石プレパラートのサイズに合せて使用面をお選び下さい。

４． 接眼レンズを付属の偏光板付接眼レンズに替えます。

５． ステージ上の簡易偏光ホルダ位置を移動させ、 偏光観察	

	窓が対物レンズの下に来るように調整します。

６． 接眼レンズを回すと、 偏光板の重なり具合が変わり、 明		

	るくなったり （オープンニコル） 暗くなったり （クロスニコル）	

	します。 接眼レンズを暗くなった位置 （クロスニコル） で固	

	定し、 岩石プレパラートを観察します。

７． 異なる 2種類の岩石プレパラートを観察することで、 組織	

	の違いを比較することができます。

８． 岩石プレパラートを観察しながら接眼レンズを回すと、 きれ	

	いな偏光色を観察することもできます。

簡易偏光ホルダ

偏光板付接眼レンズ

簡易偏光ホルダ
（リバーシブルタイプ）

岩石プレパラート
（花崗岩・安山岩）

HJK

※岩石プレパラートはHJK-NNP2のみ付属

使用例

簡易
偏光装置

※顕微鏡は付属しません。

製品に関するお問い合わせは・・・　
kikaku@kenis.co.jp						まで
2004UJ

＜商品概要＞

プレパラート
取出用穴

偏光観察窓

＜使用方法＞

取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う危険、又は器物の物的損害が発生する場合があります。
そのため、使用前には必ず下記の注意事項をよく読み守っていただきますようお願いします。

●簡易偏光装置のフィルム部はできるだけ触らないようにして下さい。フィルム部が汚れた場合は、やわ

らかいきれいな布等で拭いて下さい。

●本実験器を実験以外の目的で使用しないで下さい。事故や破損の原因となります。

●高温や湿気の多いところに長時間置かないで下さい。

注意

■注意 ■高温注意 ■感電注意

■薬品注意 ■切創注意 ■手挟み注意

■割れ物注意 ■磁界発生注意

■火気禁止 ■太陽観察禁止 ■分解禁止

■水濡れ禁止 ■禁止 ■注意


